zetMedica®

Wiper Bowl® Safe & Clean

Arbeitsvorbereitung fir Feuchttuchspendersysteme

Einmal
Wiper Bowl®
Safe &Clean

Zur Trénkung der Tuchrolle mit der gewiinschten
Desinfektions- oder Reinigungslésung (ca. 2-3 |
ie nach RollengréBe) langsam spiralférmig
von der Mitte nach aussen befillen.
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Das mitgelieferte X

Chargenetikett beschriften

und auf den Verschlussdeckel
oder Eimer kleben.

Multitex® Wipes aus der Mitte der Rolle
durch die Deckeléffnung ziehen
und Schutzdeckel fest schlieBen.

Nach 20-30 Minuten Einwirkzeit ist der
Wiper Bowl® Safe & Clean nun - abhéingig
vom verwendeten Desinfektionsmittel - bis zu
4 Wochen (28 Tage) bzw. 6 Wochen (42 Tage)
einsatzbereit.

Es ist darauf zu achten, dass der Deckel
immer fest verschlossen ist!
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