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Sicherheitshinweise, Symbole und Tipps
1 Sicherheitshinweise, Symbole und Tipps
„I“ wie Info

Dieser Punkt enthält wichtige Informationen und Hilfestellungen.

VORSICHT!

„VORSICHT“ warnt vor gefährlichen Situationen, die Verletzungen und/
oder Sachbeschädigungen bewirken können.

zum Beispiel: Stolpergefahr durch Netzkabel

ACHTUNG!

„ACHTUNG“ gibt Ihnen Handlungsempfehlungen, deren Missachtung keine Per-
sonenschäden zur Folge haben. Befolgen Sie die Handlungsempfehlungen, um
Sachschäden und Probleme zu vermeiden!

WARNUNG!

„WARNUNG“ warnt vor gefährlichen Situationen, bei denen schwere Ver-
letzungen die Folge sein können.

Zum Beispiel: Gefahren durch elektrische Spannung!

GEFAHR!

„GEFAHR“ warnt vor gefährlichen Situationen, bei denen schwere Verlet-
zungen oder der Tod die Folge sein können.

Zum Beispiel: Quetschgefahr durch bewegliche Teile!

Achtung!

Gebrauchsanweisung des Produktes beachten.
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Aufstellanweisung
2 Aufstellanweisung

2.1 Anlieferung

2.1.1 Tätigkeiten vor der Installation

2.1.1.1 Behandlungsliege/ -bettliege von Palette entnehmen

Zentralarretierung oder die einzelnen Feststeller der Rollen lösen!

Das Untergestell festhalten und Behandlungsliege/- bettliege von der Palette zie-
hen.

GEFAHR!

Darauf achten, dass die Behandlungsliege /-bettliege nicht unkontrolliert,
von der Palette auf den Boden fällt.

► Behandlungsliege /-bettliege langsam auf Boden setzen!

2.1.1.2 Transportsicherungen entfernen

GEFAHR!

Die Verpackungen dürfen nicht mit einem Messer geöffnet werden, da
sonst die Polster beschädigt werden!

Verpackungsmaterial, Polster und Armstützen von der Behandlungsliege neh-
men und auf einer geeigneten Unterlage (z.B. Pappe) zwischenlagern! 

Prüfen, ob die Gebrauchsanweisungen vorhanden sind, um sie entsprechend
anzuwenden.
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Aufstellanweisung
2.2 Installation

2.2.1 Armstützenpolster montieren

GEFAHR!

Die Verpackungen dürfen nicht mit einem Messer geöffnet werden, da
sonst die Polster beschädigt werden!

Mit Gummischeibe zwischen Armstützenbügel und Arm-
stütze montieren.

Auf die richtige Montageposition 

der Armstütze achten!

Handschalter positionieren.

2.2.2 Handschalter entsperren

Magnetschlüssel über das Schlosssymbol ziehen.

Die Sperreinrichtung wird durch den Magnetschlüssel be-
dient, der am Handschalter befestigt ist.

Um die Liege zu entriegeln wird der Magnetschlüssel über
das Schlosssymbol geführt. 

Modus LED neben dem Schloss oder Power ON LED leuch-
tet grün, wenn der Handschalter frei geschaltet ist

Polster entfernen (optional)

Das Polster ist standardmäßig montiert und muss nur entfernt werden, falls Op-
tionen wie z.B. Papierrollenhalter, etc. montiert werden müssen.

GEFAHR!

Liegen gegen ungewolltes Verfahren/ Wegrollen durch betätigen der Fest-
stellung (Bremse an den Rollen oder Optional ZA (Zentral Arretierung)) si-
chern.

Klettverschlüsse öffnen und Haken am Fußteil aushängen.
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Aufstellanweisung
Danach kann das ganze Polster entfernt werden.

Nach erfolgter Montage können alle Bauteile/Verpackungen/etc. in umgekehrter
Reihenfolge wieder angebracht werden.

2.2.3 Schiebegriff am Rückenteil befestigen - OHNE Papier-
rollenhalter

Die Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf und einer Zahnscheibe, vom Rü-
ckenteil durch die dafür vorgesehenen Bohrungen in Richtung Schiebegriff füh-
ren.
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Aufstellanweisung
Mit der Hutmutter die Verbindung sichern.

2.2.4 Papierrollenhalter am Rückenteil befestigen - OHNE 
Schiebegriff

Dabei wird die Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf und einer Zahnscheibe,
vom Rückenteil durch die dafür vorgesehenen Bohrungen in Richtung Papierrol-
lenhalter geführt.
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Aufstellanweisung
Mit der Hutmutter die Verbindung sichern.

2.2.5 Schiebegriff am Rückenteil befestigen - MIT Papierrol-
lenhalter

Sonderzubehör 2 x Schraube M 6 x 16 mm

2 x lange Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf M 6 x 16 mm in die beiden
oberen Bohrungen.

2 x kurze Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf M 6 x 10 mm in die beiden
unteren Bohrungen.

2.2.6 Infusionsstangenhalter aufstellen (optional)

Alle Verpackungen an der Infusionstange /-halter entfernen.

Infusionsstangenhalter aus Füh-
rungsschiene ziehen.
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Aufstellanweisung
2.2.7 Positionierung der Behandlungsliege/ Bettliege

GEFAHR!

Positionieren Sie der Behandlungsliege/ Bettliege soweit von umstehenden Ge-
genständen (Wände, Fensterbänke, Versorgungsleisten, Schränke usw.), dass
der Bewegungsablauf, auch bei Verwendung von Anbauteilen und/ oder Positi-
onsänderungen durch Schock- oder Trendelenburgposition, keine Schäden ent-
stehen können (siehe Bild). 

GEFAHR!

Es können dadurch schwerwiegende Schäden an der Behandlungsliege/
Bettliege, Wände, Polsterauflage/ Matratze, Schränke, Personen entste-
hen!

Außerdem kann die Behandlungsliege/ Bettliege nach vorne gedrückt werden. 

GEFAHR!

Es ist darauf zu achten, dass das Rückenteil beim Hochfahren aus der Liegepo-
sition in die Sitzposition nicht die Versorgungsleiste oder sonstige Gegenstände
(Fensterbank, offener Fensterflügel usw.) beschädigt! Das Rückenteil kann sich
verformen, der Aktuator abreißen oder das geklemmte Teil kann abgerissen wer-
den! Für den Notfall muss die Zugänglichkeit zum Trennen des Netzsteckers
vom Stromnetz gewährleistet sein!

2.2.8 Positionierung Zusatz - Benutzung Sitzteilfunktion

GEFAHR!

Eine besondere Beachtung gilt der Bedienung der Sitzteiltaste. Beim Verfahren
der Neigung des Sitzteiles (hoch/ runter), bewegen sich Rücken- und Fußteil au-
tomatisch mit. Beim Einsatz der Taste „Sitzteil hoch“, neigt sich das Rückenteil
nach hinten und das Fußteil hebt sich an. Bei der Benutzung „Sitzteil runter“ sind

Infusionsstangenhalter in ge-
wünschte Position (links / rechts) 
bringen und mit Bolzen sichern.

Infusionsstangenhalter mit Be-
festigungsschraube arretieren.
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Aufstellanweisung
die Bewegungsabläufe entgegengesetzt. Das Rückenteil geht in die senkrechte
Position zurück und das Fußteil senkt sich. Wird die Liege in diesem Moment blo-
ckiert (hoch oder runter), wird der Rückenteilantrieb, zusammen mit der Anbin-
dung überlastet. Daraus kann ein Abreißen, Verbiegen oder Brechen des
Antriebs und der Rückenteilanbindung resultieren.

2.2.9 Erstmessung

Die Ermittlung des „Erstgemessenen Wertes“ muss sichergestellt werden (Pro-
tokoll liegt ggbfs. bei).

2.2.10 Aufstellen & Anschließen

Eine Steckdose muss in der Nähe sein! 

GEFAHR!

► Stolpergefahr: Netzkabel stolpersicher verlegen. 

GEFAHR!

► Elektrische Gefahr! Netz- und Handschalterkabel darf nicht in die bewegli-
chen Teile gelangen, es besteht Quetschgefahr und/oder elektrischer
Schlag.

Siehe auch Positionierung der Behandlungsliege/ Bettliege.
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Aufstellanweisung
Potentialausgleichskabel (wenn vorhanden) auf den Anschlussbolzen stecken,
(siehe Abbildung) und mit dem Anschluss an der Wandleiste verbinden. (Lt. VDE
100-710 ist der Anschluss des Potentialausgleichskabels bei der Anwendung
der Gruppe 2 (intrakardiales Verfahren) zwingend erforderlich.

SENSA Flex

Potentialausgleichsbolzen für 
den Anschluss an der Wandleis-
te
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